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DOCUMENTO DE RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES PRESENTADAS AL PROYECTO DE
PLIEGO DE CONDICIONES DE LA SELECCION SIMPLIFICADA No0.02 de 2019, LA CUAL TIENE
COMO OBJETO: “ SUMINISTRO DE INSUMOS PARA POTABILIZACION DE AGUA, REACTIVOS,
MATERIALES DE VIDRIO, MATERIALES PARA ANALISIS DE CONTROL DE CALIDAD DE AGUA,
EQUIPOS DE MONITOREO DE LABORATORIO DE LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA
POTABLE Y RESIDUAL A CARGO DE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS. ¢

Fecha: Febrero 13 de 2019

La Empresa de Servicios Plblicos de Tocancipa procede a dar respuesta a las observaciones
formuladas en los siguientes términos:

OBSERVACION No.1
Observante: Casa Quimicos SAS

Fecha de la observacion: 12 de febrero de 2019.

Detalle 1.

Con miras a participar en el proceso de la referencia y estando dentro de los términos
establecidos para realizar observaciones al Proyecto de pliegos de la referencia, me
permito realizar las siguientes:

De acuerdo al numeral 1.17. INSCRIPCION EN EL REGISTRO UNMNICO DE
PROPONENTES EN LA CAMARA DE COMERCIO, agradecemos se permita participar
con 3 de los 5 codigos establecidos en el RUP. Pues el codigo 47101600 CONSUMIBLES
PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS, encierra todos los componentes que se necesitan
para este proceso. Y hay cddigos como el 41112500 INSTRUMENTOS DE MEDICION ¥
OBSERVACION DEL CAUDAL DE FLUIDOS, que en ninguna parte de los equipos
solicitados se pide. Por otro lado Porque en la experiencia especifica si se solicita tener
gxperiencia en al menos uno de los cddigos.

Respuesta: Para el desarrollo de la ejecucion del objeto a contratar se es necesario que los
oferentes se encuentren inscritos en todos los cédigos que se requieren puesto que el contrato
demanda que se garantice el suministro asi como la idoneidad de los instrumentos que se exigen,
de acuerdo a lo anterior NO procede la observacion y la entidad se mantiene en las exigencias
estipuladas en el pliego de condiciones.

En cuanto al Detalle 2.

2. En el literal 2.3.1, solicitan un indice de liquidez muy alto 2 3, agradecemos se permita
participar con un indice de liquidez = 2, y que el INDICE DE ENDEUDAMIENTO sea < al
0,5 que es mas acorde a este tipo de procesos.
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Respuesta Detalle 2: Se mantiene lo establecido en el proyecto de pliego de condiciones, el indice
de liquidez debe ser >= 3, ya que este indicador es uno de los instrumentos mas significativos en
las finanzas de una empresa, este permite observar la disponibilidad inmediata de liquidez, para el
cumplimento de las obligaciones laborales, financieras, obligaciones con terceros, etc. Asi mismo
se mantiene el indice de endeudamiento en < = 0.4 a fin de evitar posibles incumplimientos por
parte del futuro contratista. La evaluacidon conjunta de estos indicadores permite acercarse a la
realidad financiera del proponente con las obligaciones actuales de tal forma que no se convierta
en un riesgo para la empresa contratante.

Detalle 3

En el literal 3.2.2. EXPERIENCIA ESPECIFICA. Solicitan experiencia solo con Empresas
de Servicios Publicos Domiciliarios diferentes, deberia aceptarse Empresas Ptblicas o
privadas que requieren insumos quimicos para tratamisnto de aguas como son
ALCALDIAS MUNICIPALES, POLICIA NACIONAL, EJERCITO NAL, FUERZA AEREA,
etc. Que también tienen plantas de tratamiento de Potable y residual. Pues nos estdn
encasillando sclo a E.S.P.D.

Respuesta Detalle 3: La experiencia debe ser especifica con Empresas de Servicios Publicos toda
vez que el agua es un servicio publico esencial que las Empresas de Servicios Publicos Domiciliarios
distribuyen es para el consumo humano, del mismo modo la produccién es a una escala mayor a la
utilizada en otras entidades publicas o privadas. Por tanto se mantiene lo establecido en el Proyecto
de Pliego de Condiciones

Detalle 4

Ahora si miramos el literal 3.3. ALCANCE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL
OBJETO CONTRACTUAL en su PARAGRAFO REZA:
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El proponente debera contar con una (1) bodega de almacenamientc no mayor a un
trayecto de quince (15) KM de distancia de la ESPT, a fin de asegurar el suministro o
cambio de elementos solicitados, con el objeto de garantizar en el menor tismpo posible el
suministro y evitar traumatismo en la ejecucidn del objeto del contrato. Por lo anterior,
deberd anexar documento que demuestre la propiedad, la tenencia o posesién del
inmueble solicitado en el presente paragrafo.

Observamos que esta limitante no solo va en contra de Igualdad y transparencia del
proceso, pues limita ia participacion masiva de Oferentes en el proceso, Pues la distancia
en tiempo por decir de Bogota a Tocancipd es de 40 minutos, No Vemos Por qué tener
Una bodega sea necesario para satisfacer las necesidades de la Emprasa de Servicios
Piblicos de Tocancipa. Esa Bodega ni le suma ni le resta para entregar los insumos que
la entidad necesita en el tiempo que ella lo requiera.

Solicitamos que se obvie este requerimiento y se disponga mejor que la empresa que se
le adjudique tenga de 24 a 48 horas para realizar el despacho del insumo solicitado esto
debido a las siguientes razones:

Si se necesita CLORO GASEOQOSO, este producto solo es producido por BRINSA Y
QUIMPA en Colombia, Una vez se realice el pedido ellos mismos con sus vehiculos lo
descargan en sus instalaciones.

Por otro lado este producto No permite su almacenamiento Prolongade Por la peligrosidad
que se tiene en el mansjo y transporte, la Bodega que Tenga su almacenamiento debe
cumplir con una serie de normas especiales de la Superintendencia y de Brinsa. Ademas
el transporte tambien tiene que cumplir con una reglamentacion especifica. Por lo tanto no
es permitido tenerlo almacenado en Bodegas.

Respuesta detalle 4: El proponente deberd contar con una bodega de almacenamiento ubicada en
un perimetro no mayor a 15km2 teniendo en cuenta que las condiciones de tratamiento del rio
Bogotd no son estables y en ocasiones presenta altas variaciones sin importar la hora por lo que una
vez se presenta la anomalia se debe garantizar el suministro INMEDIATO de los insumos en
cantidades necesarias para garantizar la estabilizacidn del proceso por lo que el desplazamiento en
distancias superiores a este perimetro pone en riesgo el proceso de tratamiento de agua potable
para consumo humano en el Municipio de Tocancipa. Esto toda vez que la planta de tratamiento de
agua potable no cuenta con las condiciones aptas para el almacenamiento prolongado de los

insumos quimicos.
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Detalle 5

Agradecemos tambien referente a los insumos solicitados. Nos comuniquen:

El Hidroxicloruro es sélido o liquide?
La Soda caustica es Solida o liquida?
El peréxido de hidrogeno su concentracion es al 50 o 35%7

Respuesta detalle 5: A continuacién se aclara las especificaciones de los siguientes insumos:

HIDROXICLORURO: estado liquido
SODA CAUSTICA: en escamas

PEROXIDO DE HIDROGENO: concentracién al 50%

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto por la Entidad, no se proferira adenda alguna al
respecto de las observaciones dadas, por lo tanto se mantienen los pliegos de condiciones.

COMITE EVALUADOR
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